	ردیف
	نام
	تعداد در هر آمبولانس
	ردیف
	نام
	تعداد در هر آمبولانس
	ردیف
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	1
	کپسول اکسیژن بزرگ
	2
	18
	ساکشن پرتابل یا ساکشن دستی
	1 عدد
	35
	کیف احیاء کامل با تجهیزات احیای پایه و پیشرفته طبق استاندارد
	1 عدد

	2
	کپسول اکسیژن کوچک پرتابل(5 لیتری)
	1
	19
	پالس اکسی متر
	1 عدد
	36
	کولار گردنی
	1 ست

	3
	مانومتر مرطوب با فلومتر و متعلقات
	2
	20
	آژیر چند حالته اورژانس
	1 عدد
	37
	دستگاه گلوکومتر پرتابل با کیت مخصوص
	1 عدد

	4
	مانومتر خشک با فلومتر و متعلقات
	1
	21
	بیسیم و متعلقات
	1 عدد
	38
		
	5
	ساکشن برقی یا سنترال
	1
	22
	چراغ گردان عقب و جلو
	1 عدد
	39
		
	6
	فشار سنج وگوشی پزشکی بزرگسال
	1
	23
	کابل شارژ کابین عقب
	1 عدد
	40
		
	7
	فشار سنج وگوشی پزشکی اطفال
	1
	24
	کپسول آتشنشانی کابین جلو
	1
	51
		
	8
	ست آتل
	ا ست
	25
	کپسول آتشنشانی کابین عقب
	1
	52
		
	9
	الکتروشوک دو حالته یا دستگاه AED

	1 دستگاه
	26
	رادیو دو موج با موج FM
	1 دستگاه
	53
		
	10
	دستگاه ونتیلاتوریا میکروونت قابل حمل
	1 دستگاه
	27
	جک و آچار چرخ
	1 عدد
	54
		
	11
	چراغ قوه بزرگ قابل شارژ
	1 دستگاه
	28
	زنجیر چرخ
	1 جفت
	55
		
	12
	(تخته ستون فقرات بلند)لانگ بک بورد
	1 عدد
	29
	مثلث شبرنگ خطر
	1
	56
		

	13
	(تخته ستون فقرات کوتاه یا جلیقه رها سازی)شورت بک بورد KED

	1 عدد
	30
	اکسترنال فیکساتور سروگردن
(Head immobilizer)
	1
	57
		
	14
	استریچیر(صندلی پلکان)
	1 عدد
	31
	وسیله ارتباط کلامی کابین جلو و عقب
	1 عدد
	58
		
	15
	برانکارد پا چلاقی حمل بیمار
	1 عدد
	32
	دیلم
	1 عدد
	59
		
	16
	لارنگوسکوپ با سه تیغه
	1عدد
	33
	لاستیک زاپاس
	1 عدد
	60
		
	17
	برانکارد جدا شونده(اسکوپ استرچر)
	1 عدد
	34
	مبدل برق 12 ولت به 220 ولت
	1 عدد
	61
		

	پیوست شماره 8: چک لیست تجهیزات پزشکی وغیر مصرفی و تجهیزات فنی هر یک از آمبولانس های اورژانس 115
1- تامین اولیه تجهیزات پزشکی غیرمصرفی وتجهیزات فنی مطابق استانداردهای مربوطه با توجه به وضعیت وموقعیت پایگاه بانظراداره اورژانس دانشگاه برعهده واگذار کننده است.
2-در صورت خراب یا مفقود شدن تجهیرات پزشکی غیر مصرفی و تجهیزات فنی شرکت طرف قرارداد باید با هزینه خود سریعا آنرا تعمیر و در صورت نیاز تعویض نماید.
3- در زمان بازدید پایگاه تجهیزات تحویلی باید سالم و آماده کار برابر مقادیر چک لیست فوق موجود باشد.
4-بازبینی و پیگیری پر کردن کپسول های اکسیژن باید روزانه صورت گیرد و در هر پایگاه نباید بیش از یک کپسول خالی اکسیژن باشد.
5-بازبینی و پیگیری شارژکردن کپسول های اطفاء حریق باید بطور ادواری صورت گیرد و نباید کپسول خالی یا بدون شارژ باشد.
6- سایر موارد و تجهیزات فنی باید مطابق استاندارد تعیین شده خودرو سالم و کارآمد باشد.
7-هرگونه تغییرات ابلاغی از وزارت متبوعه متعاقبا اعلام خواهد شد. و شرکت موظف به اجرای آن خواهد بود.
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